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AFLATOXIN B1
Numer katalogowy AFLB1-040

Opis produktu

AFLATOXIN B1
Test szybki test do wykrywania aflatoksyny B1 w ziarnach. 
WST?P 
Zestaw ten przeznaczony jest do wykrywania aflatoksyny B1 w ziarnach na poziomie 5 – 8 ppb (LOD). Bazuje na specyficznej reakcji receptor-
ligand, w zwi?zku z czym cechuje go wysoka specyficzno??, wysokie powinowactwo do wykrywanych substancji, wysoka czu?o??, dobra
stabilno?? czy odporno?? na ró?nego rodzaju zak?ócenia podczas testu. 
ZASTOSOWANIE TESTU
Ten produkt jest przeznaczony do jako?ciowej detekcji aflatoksyny B1 w mleku.  
ZAWARTO?? ZESTAWU
1. Testy paskowe, po 8 w ka?dej fiolce – 5 fiolek
2. Bufor do rozcie?czenia – 16 ml
3. Studzienki testowe z odczynnikiem – 5 szt.
4. Instrukcja obs?ugi – 1 szt.  
MATERIA?Y DODATKOWO WYMAGANE (BRAK W ZESTAWIE): 
1. Metanol bezwodny
2. Sprz?ty: kruszarka, wirówka, probówka do próby, pipeta PRZECHOWYWANIE Przechowywa? w ch?odnych warunkach (2 – 8°C), unika?
ekspozycji na ?wiat?o i wilgo?, nie zamra?a?.  
PROCEDURA TESTOWA 
1. Przed rozpocz?ciem testu przeczytaj instrukcj? obs?ugi i doprowad? wszystkie sk?adniki testu do temperatury pokojowej.
2. Przygotowanie próby: odmierz 5 g zmielonych ziaren do falkona 50-ml do wirowania i dodaj 25 ml metanolu.
3. Mieszaj zawarto?? próby przez 1-2 min. po czym wiruj przy 6000 rpm przez 3 min.
4. Zmieszaj 100 µl supernatantu z 400 µl buforu do??czonego do zestawu.
5. Wyjmij testy z fiolki, które nale?y wykorzysta? w ci?gu 1 godz. (nieu?ywane zamknij szczelnie w fiolce i umie?? z powrotem w ch?odnym,
ciemnym i suchym miejscu).
6. Nakropl ok. 100 µl przygotowanej mieszaniny zawieraj?cej prób? do studzienki i wymieszaj dok?adnie powoli pipetuj?c.
7. Po 5-minutowej inkubacji zanurz ko?cówk? paska ko?cem „MAX end” i po kolejnych 5 minutach odczytaj wynik.
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INTERPRETACJA WYNIKÓW
Wyniki powinny pojawi? si? w ci?gu 5 minut od zanurzenia paska testowego w mieszaninie.

Wynik negatywny: obecno?? dwóch pr??ków, pr??ek T (Test) jest silniejszy od pr??ka C (Control).
Wynik pozytywny: obecno?? pr??ka C; pr??ek C jest mocniejszy lub taki sam, jak pr??ek T.
Wynik nieprawid?owy: brak pr??ka C.

?RODKI OSTRO?NO?CI I OSTRZE?ENIA
1. Nie korzystaj podczas testu z pasków i studzienek pochodz?cych z ró?nych partii.
2. Nie u?ywaj testu po terminie wa?no?ci.
3. Nie dotykaj obszaru kontrolnego/testowego podczas testu.
4. Przechowuj zestaw wed?ug zalece?.
5. Testy s? jednorazowego u?ytku, nie u?ywa? ponownie.  
OKRES TRWA?O?CI 
12 miesi?cy
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